GUIA DE USO DE CASSETTE DE 250ml PARA BOMBA CADD SOLIS
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Descripción generada automáticamente][image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]
CONECTAR EL EXTREMO DE LA ALARGADERA CON TAPON AZUL AL CASSETTE.
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Instrucciones de Uso

Uselatécnica de asepsia. Modificar de scuerdo a s lineamientos de CDC o de acuerdo

conla politica e su hospital.

1. Para acceder al compartimento para la medicacin, delice la cubierta delcassete,
extrigalo d a cimara trasera y pongalo a un lada

2. Llene una eringuillacon el volumen descado de medicamento y/o disalvente.

5. Retirey deseche latapa protectora el tubo.

4" Conect la jeinguillallna ol Luer @ y vuelva a colocar ¢l compartimento para la:
medicacion al nteior del cassette ©.

5. Inyecte lfluido entamente para reducir sl minimo I formacion de microburbujas. Deje
que I burbuja deaire mayor absorba las burbujas e aire ms pequens.

6. Después deinyecar todoel fluido,fote e compartimento para ssegurarse de que el
medicamento e mezcla correctamene.

7. Aprcte suavemente e compartimento para expandi la costurs, haciendo girar la burbuja
‘grande por toda I costura para que absorba el ire @. Inspeccione I part aneriory
Posteror del compartimento en busca e burbujas e are y absorbalas con 3 barbujs
Srande siguiendo el mismo método.

8 Aspire el aire con la jeringuilla @. Confirme que la pinza esté en l centro del tuboy
Continuacion cierr lapinza @. Desconecteaeringa de Luer. Cabra l Luer con tapén
Tojosin vento que e incaye. Vaelv  insetar e compartimento e a camara rasera.

5. Ajustela cublerta dl casste sobre lacimara hacindo coincidirlamarca de alinescion del
Tateralde  cubirta con a marca de alineacion infeior el cimara @ Agarr l borde de
1a placa de presion superior con ambas mans. Con cuidado para o presionar ltubo de
bormba o ganchos, & bazo verde accionad por resorteni ls conntos de pinzas rules,
empuje haciaabajo firmemente contra un superfcerigida hasta que a ubiera haga lc
1o que indicard que estdcorrectamente colocada y alineada con a marca superior de
cinhara @. No utlice herramientas par austar 1 cubierta el cassete.

[NOTA: Antes de unir el cartuchoa la bomba, retirar la pinza azul @) como se muestra en
la imigen. E rtiro de la pinza azul hace que s cierr l corte de flujo, evitando ai el
o no deseado ocasionddo por 1 gravedad. Para unir l depdsito a1 bomba, siga las
instrucciones del Manual el Operador (provisto con s borba.

10, Antes de realizar I infusion, conecte un equipo de extension CADD® adecuado al Luer y
lene el tubo segin s nstrucciones suministradas con ese producto.

Para abri temporalmente a via de losliquidos, una vez que se ha retirado a pinza szul:
+ cermarla pinza
+ desconectar el sito de acceso dl pacente
+ Abrilapinza
+ presionary mantener la resion sobre el botén verde @,





image2.png




